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SIGLAS Y ACRONIMOS.

APEMERG: Associacdo Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergéncia.
ATSDC: ATSDC - Abordagem, Transporte e Seguranca do Doente Critico.
BTPS, Sistema: Body Temperature and Pressure Saturated with water vapor.
CDA: Cdpsula de aislamiento.

CDC: Centers for Disease Control.

CECUE: Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias.

EASA: European Aviation Safety Agency.

ECDC: European Centers for Disease Control.

ESI: Equipo de segregacion individual.

EPI/EPP: Equipo de proteccién individual/Equipo de proteccidn personal.
FWAA: Fixed wind air ambulance. Ambulancia de ala fija (Avidn).

GTAM: Grupo de aerofransporte medicalizado de SEMES.

HEMS: Helicopter emergency medical service. Servicio o programa de helicéptero para
emergencias médicas.

HEMS-OPS: Operaciones HEMS.

HEPA: High efficiency particulate air.

IATA: International Air Transport Association.

IgM/IgG: Inmunoglobulina M e inmunoglobulina G.

SCACEST: Sindrome coronario agudo con elevacién del segmento ST.
SCASEST: Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST.
SEMES: Sociedad Espanola de Medicina de Urgencias y Emergencias.
SEMEX: Servicios de Emergencia Médica Extrahospitalaria (SEM)

SVA: Soporte vital avanzado.

TMA: Técnico para el Mantenimiento aeronautico.

OACI: Organizacién de Aviacién Civil Internacional. ICAQ.

OMS: Organizacion mundial de la salud (WHO).

PTD: Patologia tiempo dependiente.

PO: Procedimiento operativo.

TAM: Transporte aeromedicalizado.
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Recomendaciones para la asistencia y
evacuacion de pacientes en escenario
COVID-19 (2019-nCoV) en aeronaves
sanitarias HEMS y FWAA

Introduccidn.

El presente documento forma parte de un grupo de recomendaciones
en permanente actualizacion elaborado por el Grupo de Trabajo
SEMES-Aerotransporte Medicalizado (GTAM) de la Sociedad Espanola
de Medicina de Emergencias (SEMES), en colaboracion con diferentes
expertos hacionales e internacionales.

Persigue como objetivo revisar, actualizar y difundir el estado actual de
conocimientos para la prdactica y toma de decisiones clinicas de los
profesionales implicados en la asistencia sanitaria y evacuacion aérea
de pacientes en el actual escenario de pandemia y recuperacioén por
SARS-CoV-2 (Covid-19) en Espana.

En la fase en que nos encontramos, no son muchas las referencias
bibliogrdficas y de evidencia disponibles. Inicialmente, la exirema
novedad del tema nos obligd, en ocasiones, a extrapolar
recomendaciones a partir de la experiencia de ofros brotes infecciosos,
tedricamente, de similar comportamiento epidemiolégico y/o agente
etiolégico: SARS, MERS, gripe A, Ebola, etc.

Alli donde no ha sido posible establecer una recomendaciéon, se acude
al consenso de expertos. Y, cuando ni siquiera es posible, se indica la
fuente individual que respalda el dato.

Al valorar todos estos posibles escenarios y opciones terapéuticas, asi
como el enorme riesgo de la actual pandemia vy la situacion posterior,
todas las recomendaciones seguirdn una estricta adhesidén a los
protocolos de seguridad mads restrictiva.

En este escenario, el elevado riesgo asistencial impone a los equipos:

1.- Priorizar la seguridad de si mismos, terceros y el entorno sobre el
presunto imperativo asistencial, siguiendo la mdxima: “Sin proteccién,
no hay asistencia”.

2.- Sopesar sus decisiones en un equilibrio enfre la mejor opcion
terapéutica para su/s paciente/s y la obligada necesidad de mantener
el nivel de contencién de la amenaza biolégica para la comunidad, en
situaciones de ftrigje priorizado, cientifico, razonado y ético, para un
incidente biolégico B en situacion de pandemia y post-pandemia.
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GRUPO DE AEROTRANSPORTE MEDICALIZADO - GTAM SEMES -
Figura 1- Fases del Brote Epidémico

Conceptos previos.

El criterio bdsico que permite discriminar el nivel de seguridad del
fraslado HEMS se basa en la certeza sobre el estado clinico-
epidemioldgico del paciente. Siguiendo a la OMS, asumimos el siguiente
esquema para la categorizacion de pacientes.

Descripcion del perfil epidemiolégico del paciente implicado en
escenario COVID-19.

Paciente COVID-19 Negativo:

Criterio analitico negativo frente a COVID-19.

Paciente de Bajo riesgo:

Ausencia de clinica compatible con infeccion por COVID-19.
Ausencia de contactos con pacientes con clinica sugestiva de infeccién por
COVID-19.

Paciente de Alto riego:

Clinica altamente sugestiva en escenario compatible y gravedad clinica.
Contacto con pacientes con clinica sugestiva de infeccion por COVID-19.

Paciente Confirmado con COVID19 +:

Criterio analitico positivo de COVID-19.

No obstante, como premisa fundamental, incluso fras asumir estas
definiciones de caso, la transmisidn del virus a partir de pacientes
asinftomdticos y/o presuntamente negativos, es realmente variable.
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Se han descrito agrupamientos en los que el caso indice permanecio
asinfomatico durante todo el brote de su comunidad, y ofros en los que
la tfransmision se ha documentado desde 1-2 dias antes del inicio de los
sinfomas (Anderson, 2020).

Dos modelos matemdticos a partir de los brotes de Singapur vy Tigjin
(China), han podido estimar proporciones de transmision en periodo
presinftomdtico entre 45% (IC95% 32-67) y 62% (IC95% 50-76),
respectivamente (Ganyani 2020).

En consecuencia, se puede afirmar que el riesgo cero no existe. A
menudo depende de la prevalencia y patrén de propagacion del virus
en la poblacidn, en especial en diferentes fases de la pandemia.

Intentar definir las condiciones de trabajo bajo un nivel de riesgo mas
que razonable es objetivo del presente trabajo.

Fundamentos de seguridad.

En lineas generales, el nivel de riesgo real de cualquier individuo de la
poblacién hace inviable el traslado aeromédico (TAM) de estos
pacientes con las medidas convencionales de protecciéon. En este
sentfido se decantan las principales recomendaciones médicas como
aeronduticas.

Debido a la logica incertidumbre de la situacién clinico-serolégica del
paciente, salvo informacién absolutamente fiable (ausencia de
sinfomas compatibles junto con ausencia evidente de contactos de
riesgo enlos 15 dias previos, asi como PCR con o sin test IgM/G negativos
en los 5 dias previos), el riesgo de que el paciente sea positivo para
Covid-19 NO permite su traslado en ausencia de medidas reforzadas de
seguridad: separacion certificada de las cabinas, cdmara de
agislamiento, nivel de EPI/EPP mdxima similar para sanitarios y para
aeronduticos.

En el mejor de los casos, un TAM indiscriminado obligaria a comunicar
un incidente de riesgo, aislar a la fripulacion, hacer seguimiento del
paciente y seguir los protocolos para el tipo de contacto especifico
ocasionado.

En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos senalados, al objeto
de poder realizar un TAM con seguridad tanto aerondutica como
sanitaria, serd necesario elevar el nivel de proteccién y bioseguridad
para los equipos intervinientes. En caso de no ser posible, el TAM no serd
viable, el paciente tendrd que ser evacuado por otro medio.

Recomendaciones para la asistencia y evacuacion de pacientes en escenario
COVID-19 (2019-nCoV) en aeronaves sanitarias HEMS y FWAA. V2. 20200518




Grupo de Trabajo SEMES - Aerotransporte Medicalizado
(GTAM)

Elementos para la toma de decisiones.

La decision sobre el posible TAM de este paciente deberd ser definida
en el tiempo y el espacio.

A medida que transcurre el fiempo, la prevalencia de pacientes
infectados serd menor. Zonas alejadas del foco original podrian,
igualmente, disfrutar de una menor prevalencia de enfermedad.

No obstante, en estas condiciones, de forma paraddjica, el nivel de
incertidumbre podrd ser algo mds elevado, al ofrecer a los equipos
intervinientes una falsa sensacion de seguridad.

Por ofro lado, durante todo el tiempo, la presencia casi ubicua de
pacientes con patologia tiempo-dependiente (PTD) obliga a priorizar el
uso de recursos, al fiempo que impone una presion anadida para la
toma de decisiones.

Esta presidon es todavia mayor cuando el TAM es la Unica opcidon vdlida
para el paciente: insularidad, aislamiento, zonas remotas, etc.

En este Ultimo caso, el protocolo especifico de trabajo de los equipos
gue operan en estas zonas servird de pilotaje para el resto del territorio.

Gran parte de estas recomendaciones intentan adherirse a los requisitos
de seguridad marcados tanto por la Directiva emitida por la European
Union Aviation Safety Agency (EASA-Agencia Europea de Seguridad
Aérea) en fechas 03/04/2020, 14/04/2020 y 17/04/2020 como por los
documentos relacionados en la misma fuente.

CONSIDERACIONES PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES INFECTADOS POR COVID 19:
(EASA) 14/04/20 y 17/04/2020.

- Separacién personal del equipo de vuelo con respecto a los pasajeros
médicos y al paciente Programa HEMS.

- Separacion fisica de las cabinas: asistencial y de vuelo con medios
aprobados por DOA y/o permitidos por la autoridad aérea competente.

- Uso de sistemas de transporte y aislamiento del paciente.

- Readlizacién de briefings especificos acerca de la operativa a seguir en
COVID-19 valorando:

o Uso de ventilacién o no, procedimientos en caso de disfuncién en
los sistemas de aislamiento y fransporte.

o siesposible, briefings especificos con personal de tierra/personal de
los hospitales, anterior a la llegada o salida hacia la misiéon,
haciendo hincapié en la reduccién de contaminaciones cruzadas
durante la tfransferencia de pacientes.

o enlos casos de operadores no HEMS, se debe realizar un briefing a
los pasajeros médicos siguiendo las lineas contenidas en el
documento AMC1 SPA.HEMS.135 (a).

- Una vez que la tripulacién sanitaria tome la decision de modalidad de
traslado, el comandante/piloto al mando valorard los condicionantes del
vuelo.
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Misiones de transporte de pacientes en escenario COVID-19 para
unidades HEMS: Tipologia.

Dentro de las misiones HEMS, es habitual que el recurso pueda ser
activado en dos escenarios: servicios primarios (de emergencia) y
servicios secundarios (interhospitalarios).

Es nuestra intencion intentar aportar respaldo y evidencia para resolver
las dudas sobre: primero: cudndo activar un recurso HEMS, segundo:
cdmo acceder, categorizar y realizar asistencia sanitaria en el lugar v,
en caso necesario; tercero: cOmo planear una evacuacion confrolada
del/los pacientes/s implicado/s en la misién.

1- Servicios Primarios: Tiempo dependientes y no fiempo
dependientes.
2- Servicios Secundarios.

1. Servicios Primarios.

1.1.- Requisitos previos.
En este contexto, son muchas las variables a tener en cuenta.

De forma preliminar, para el TAM de este tipo de pacientes se aconsejan
los siguientes requisitos.

REQUISITOS PARA EL TAM EN CONTEXTO COVID 19:

- Programa HEMS establecido en la regién

- Procedimiento operativo (PO) para el TAM de pacientes Covid-19 Positivos

- Divisién fisica (certificada) de ambas cabinas

- EPI/EPP acordes al grado de implicacién en la asistencia y segun la operacion

- Cdmara/Cdpsula/Campana de Aislamiento (CAD), obligatoria en algunos
casos, en la insularidad y/o en traslados prolongados

1.2.- Escenarios de asistencia primaria: valoracion del paciente y niveles
de proteccion.

Respecto al nivel de proteccidn de los recursos, es importante describir
dos posibles opciones.

1.2.a.- Escenario 1: equipos y programa HEMS con medios
convencionales de proteccion.

Tiene lugar cuando el recurso Air ambulance/HEMS es activado para la
atencion de patologia de urgencia vital o emergencia. Se incluyen en
este grupo los servicios primarios y los diferidos y/o apoyados con
unidades terrestres.

A efectos prdcticos, la asistencia y el traslado primario en helicéptero
del paciente se considera el escenario de mayor incertidumbre mientras
dura la fase de pandemia, e incluso mds alld. En ocasiones, el nivel de
certeza sobre el caso sospechoso es dificil de establecer, cuando no
imposible.

Una vez en el lugar, el equipo sanitario del helicoptero tomard las
decisiones de acceso, asistencia y traslado de acuerdo con la
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informaciéon proporcionada por su Centro Coordinador de Urgencias y
Emergencias (CECUEs) vy los protocolos de frabajo y seguridad en este
escenario.

En su valoracion final, el equipo deberd reconocer, establecer y
comunicar a la tripulacion aerondutica:

1.- el nivel y estimacién de riesgo infecto-contagioso del paciente: Covid
o no Covid.

2.- la necesidad de evacuar al paciente por medios qéreos,
especialmente en las patologias tiempo dependientes (PTD).

3.- las medidas de proteccion y EPIs necesarios.

Criterios asistenciales para la toma de decisiones

PREVALENCIA DEL COVID
Lugar y Momento de la pandemia,
evaluando informacién actualizada

RIESGO INFECCIOSO DEL | modificada por:
PACIENTE MOTIVO DE LA ASISTENCIA
(Trauma / Trauma de causa médica / Médica)

dirigida mediante:
Una VALORACION INDIVIDUALIZADA DEL PACIENTE

PRIORIDAD ASISTENCIAL | Patologia tiempo dependiente PTD o no

En esta situacién, sélo si el paciente es de riesgo nulo/confirmado
negativo o de bagjo riesgo, podrd ser evacuado por medios aéreos
(iesgo convencional, Operacion Air-ambulance). En el paciente
trasladado con bajo riesgo tendremos que usar EPI/EPP acorde a la
asistencia.

Requisitos estrictos del paciente No COVID-19.

Requisitos del paciente NO COVID-19

- Ausencia de sinftomas compatibles con COVID ademds de...
- Ausencia evidente de contactos de riesgo en los Ultimos 14 dias previos
- Asicomo PCR con o sin test IgM/IgG negativos en los 3-5 dias previos.

En caso contrario, si el paciente es considerado de alto riesgo/Covid
confirmado, tras valoracion de los requisitos senalados, en ausencia de
procedimiento y medios de proteccion adicional, serd evacuado por
via terrestre (Directiva EASA 03/04/2020).

Esta compleja cadena de decisiones debe enfatizar que la seguridad
de la operacion persigue el bien de la comunidad y de las dotaciones
intervinientes, al objeto de limitar contagios y prevenir la amplificacion
del brote.
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1.2.b.- Escenario 2: Existe un procedimiento y equipamiento
reforzados de seguridad.

Esta opcidn y nivel de seguridad permite el fraslado del paciente Covid-
19 con medios adicionales de proteccion.

En situacioén real, en los servicios primarios, la necesidad de protecciéony
preparacion previa del paciente genera una demora que podria anular
las posibles ventajas del TAM del paciente con PTD, aungue la Ultima
decision al respecto corresponde a los equipos intervinientes.

1.3.- Opciones de traslado de pacientes en relaciéon a su estatus y
medidas de proteccion.

Al objeto de intentar dar unas recomendaciones prdcticas, tras valorar
todos los factores senalados, se han disenado las siguientes tablas.

Tabla I- Medidas de seguridad personal para el transporte PRIMARIO
segun RIESGO del enfermo con patologia Tiempo-Dependiente.*

MEDIDAS DE SEPARACION Y AISLAMIENTO

TRASLADO EPI/EPP 5
STATUS COVID | HEMS PERSONAL MAMPARA DE CAPSULA DE
DEL PACIENTE | (NIVELDE SANITARIO DIVISION AISLAMIENTO (CDA)
PROTECCION)
COVID
negativo Bdsico Bdsico No precisa No precisa
Basico +/-
Bajo riesgo Aumentado FFP2-3 / | Recomendada No precisa
Completo
Alto riesgo Aumentado Completo Obligada Recomendada
I%?VID Aumentado Completo Obligada Recomendada*
SOOIVOI]II) Aumentado Completo Obligada Recomendada*

*Nota de los autores.

En este punto, parece necesario hacer una reflexién propia de los autores sobre el
nUmero de barreras de protecciéon de los equipos, a pesar de ser una idea no recogida
en la bibliografia.

Con el paciente intubado y en cdpsula, el paciente viaja bajo el filtro mecdnico del
tubo endotraqueal y el filtro HEPA de la cdpsula. Para la dotacion sanitaria, junto con su
mascarilla FFP2/3 o equivalente serdn tres barreras. Y para la tripulacion aerondutica,
junto con la divisibn de ambas cabinas y su propia FFP2/3, cuatro barreras.

En ausencia de cdpsula, habrd una barrera menos para todos.

Y, cuando el paciente se encuentra en ventilacion espontdnea, aunque se le coloque
una mascarilla quirlrgica sobre ] boca, otra barrera menos.
Esta Ultima idea explica las diferencias para el TAM del paciente intubado o no.
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TRANSPORTE PRIMARIO HEMS EN COVID-19 — TOMA DE DECISIONES

TRANSPORTE PRIMARIO TIEMPO DEPENDIENTE
|

[ AsisTENCIA |
[
DECISION DE TRASLADO
PACIENTE COVID
I
I | BAJO ﬁmso | I I
[ covib- | ; [ covib+ior | [ covip+ NOlOT
[ AoriEsGo | I
| HEMS CDA
| HEMS | HEMS CON HEMS CON TRASLADO SVA
MEDIDAS DE MEDIDAS DE TERRESTRE
PROTECCION PROTECCION

e e e T4
=T

GRUPO DE AEROTRANSPORTE MEDICALIZADO - GTAM SEMES

Figura 2- Toma de DECISIONES para el transporte PRIMARIO de enfermo Tiempo-
DEPENDIENTE.

Tabla II- Medidas de Seguridad personal para el transporte PRIMARIO
segun RIESGO del enfermo con patologia NO Tiempo-Dependiente.

MEDIDAS DE SEPARACION Y AISLAMIENTO

TRASLADO EPI/EPP :
STATUS COVID | HEMS PERSONAL MAMPARA DE CAPSULA DE
DEL PACIENTE | (NIVELDE SANITARIO DIVISION AISLAMIENTO (CDA)
PROTECCION)
COVID
negativo Bdsico Bdsico No precisa No precisa
Basico +/-
Bajo riesgo Aumentado FFP2-3 / | Recomendada No precisa
Completo
Alto riesgo Aumentado Completo Obligada Recomendada
ICOOTVID Aumentado Completo Obligada Recomendada*
ﬁoolvol.ll? Aumentado Completo Obligada Obligada*

El TAM en este Ultimo escenario, de menor prioridad asistencial, queda
reservado para situaciones excepcionales: insularidad, zonas remotas,
efc.

Existen, por otro lado, lugares donde los medios terrestres no tendrdn
acceso o éste serd complicado y costoso.

Recomendaciones para la asistencia y evacuacion de pacientes en escenario
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En estos casos, tanto si el paciente es PTD como si no, el TAM puede
beneficiar a ambos. En este escenario, la negativa a un TAM deberd
estar claramente justificada por motivos de seguridad.

Misiones en lugares remotos o de dificil acceso.

Criterios de sospecha COVID para lugares remotos y en condiciones SAR

- Positivo conocido.

- Fiebre, tos o falta de gusto u olfato recientes.

- Sintfomatologia respiratoria previa al incidente.

- Contacto con caso positivo en los Ultimos 14 dias.

- Imposible valoracion del paciente por su estado.
En estos supuesto se aconseja usar EPI completo.

2. Servicios Secundarios.

Surgen cuando el helicoptero medicalizado es requerido para el TAM
de pacientes con PTD o no PTD entre hospitales a centro y/o técnicas
idéneas. Incluimos en esta categoria cédigos de prioridad como
SCACEST, SCASEST, ICTUS, TRAUMA, SEPSIS, ANEURISMA de AORTA,
cirugia cardiovascular e intervencionista o similar.

El recurso aéreo serd enviado al hospital emisor como recurso de
segunda lineq, sélo si el TAM permite agilizar la llegada del equipo
asistencial y/o su traslado antes que otfro equipo de SVA mds proximo.

Aligual que enlos servicios primarios, el TAM con medios convencionales
de proteccion sélo serd posible si el paciente cumple, de forma
ineludible, con los siguientes requisitos (tabla lll).

Recomendaciones para la asistencia y evacuacion de pacientes en escenario
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Tabla lll- Medidas de Seguridad personal para el transporte SECUNDARIA

segun RIESGO del enfermo.

PACIENTE T. SECUNDARIO MEDIDAS DE SEPARACION Y AISLAMIENTO
TRASLADO EPI/EPP
STATUS COVID | HEMS PERSONAL MAMPARA DE | CAPSULA DE
DEL PACIENTE | (NIVELDE SANITARIO DIVISION AISLAMIENTO (CDA)
PROTECCION)
COVID
negativo Bdsico Bdsico No precisa No precisa
Bdasico +/-
Bajo riesgo Aumentado FFP2-3 / | Recomendada No precisa
Completo
Alto riesgo Aumentado Completo Obligada Recomendada
I%?VID Aumentado Completo Obligada Recomendada*
S:IVOI? Aumentado Completo Obligada Obligada*

En los casos de Traslados Secundarios de PTD, el PO y las condiciones de
transporte se asimilardn al Traslado Primario de PTD.

NIVEL DE EPI EN RELACION A LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL —COVID 19

@m& EPI OBLIGATORIO EPI OPCIONAL/ALTERNATIVO
w> = N & n oo, rm
P RN
=2 4 - v /
B8R oo e T |
= 55# LARGA  CERRADO -0 _ § PANTALLA i b ii-d
5 °a FFP2 uouo 4B L b BATA 6B
2 w
& g g GUANTES b | | euantes eAFASDE -9
83 Df::‘li-‘u s m:;:: BATA &8 (;u“:“"; QUIRGIREICA CELULOSA
= L /\5(. S
23 3 ,( c F o oa %
§ ; o é GAFAS
E g 5 |euAnTES V’ISERA GUANTES ..o
g BOTAS ALTAS QUIRDRGICA

GRUPO DE AEROTRANSPORTE MEDICALIZADO - GTAM SEMES

Figura 3- Niveles de EPI/EPP en relacién al riesgo

e implicacién a la actividad asistencial.

Recomendaciones para la asistencia y evacuacion de pacientes en escenario
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ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD — COVID 19

AERONAVE PACIENTE

”

«

o=
v
SEPARACION /SEGREGACION

EPIs /EPPs
|
CONFIMANIENTO

FARY

GRUPO DE AEROTRANSPORTE MEDICALIZADO - GTAM SEMES

Figura 4 - Elementos de seguridad para la operacion en misiones HEMS.

EI"GOLD STANDARD" en el traslado de pacientes aéreos confirmados o probables con
COVID-19, es la cdpsula de aislamiento con presion negativa vy filtros HEPA.
Y/o la segregaciéon entre cabina de pilotaje y habitdculo asistencial a lo que anadiremos

procedimientos especificos de actuacion y EPIs/EPPs segun el nivel de riesgo.

Requisitos para el TAM HEMS del paciente en contexio COVID-19.

Dada la importancia de este tipo de misiones y, en especial, a partir de
las recomendaciones derivadas de la Directiva EASA 03/04/2020
comentada, serdn necesarios los siguientes:

Requisitos administrativos.

En presencia de riesgos no convencionales, para esta mision serd se
deberd considerar los siguientes requisitos:

e Un programa de transporte aeromédico acreditado y certificado
para Operaciones HEMS (HEMS-Ops) de acuerdo con las
regulaciones vigentes, sin  menoscabo de posteriores
actualizaciones.

e Un Procedimiento Operativo PO:

e Consensuado, firmado y validado entre Servicio Sanitario
contratante, Compania aerondutica y Operador vy
conforme con las Directrices de los organismos
competentes en materia de operaciones (EASA, IATA,
OACI, EU Healthy Gateways, etc.) y bioseguridad (OMS,
ECDC, Consejerias competentes de las diferentes CCAA,
Ministerio de Sanidad, etc.).

Recomendaciones para la asistencia y evacuacion de pacientes en escenario
COVID-19 (2019-nCoV) en aeronaves sanitarias HEMS y FWAA. V2. 20200518
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e [Estandarizado, definido y enfrenado por los equipos
asistencial, aerondutico y de apoyo.

e Con especial atencién a las normas y fundamentos de
seguridad descritos tanto en este documento como en las
recomendaciones periddicas de los organismos de
referencia.

e Flexible y adaptado. Sometido a revision continua. Capaz
de ser revisado, aplazado o suspendido de forma
inmediata en caso de incidente o grave riesgo.

De acuerdo con la Directiva EASA de fecha de 20 de Marzo 2020, referente a la
seguridad en la pandemia por SARS-02/COVID19: “la tripulacién de vuelo deberd,
siempre que se pueda, evitar participar en cualquier manipulacion del paciente,

manteniendo siempre una separacidon con respecto a él. La tripulaciéon médica

deberia ser la Unica que participe en la asistencia del paciente™

Requisitos materiales.

En el TAM de este tipo de pacientes en misiones HEMS deben valorar las
siguientes recomendaciones de proteccion reforzada multicapa
(multilayer):

e Cabina de pilotaje fisicamente separada, recomendable
mediante un sistema estanco.

e Paciente dentro de dispositivo de aislamiento tipo cdpsula
corporal (preferible a presion negativa) que permita la asistencia
en vuelo.

e Dicha cdpsula dispone de filtros HEPA (High Efficiency Particulate
Air) en su salida de ventilacion en caso de que el paciente sea
evacuado en ventilacidn espontdnea como en ventilaciéon
mecdnica y/o mediante dispositivos de alto flujo y/o generadores
de gran cantidad de aerosoles.

e Se aconseja que, en el futuro, los fabricantes de modelos de
aeronaves como AW-139, Airbus Dauphin (AS 365), EC-135, EC-
145, EC-155 o superiores, puedan prever tanto la separacién de
cabinas como la integracién de sistemas de extracciéon
infegrados con filiro HEPA al exterior, incluso conectable a la
cdpsula.

Todo este sistema deberd tener sistemas de chequeo vy
deteccién de fugas, con especial atencién al recambio de los
filtros HEPA dentro de su vida Util.

e FEl personal asistencial portard el EPIJEPP de mdximo nivel
recomendado para el agente infeccioso involucrado o

Recomendaciones para la asistencia y evacuacion de pacientes en escenario
COVID-19 (2019-nCoV) en aeronaves sanitarias HEMS y FWAA. V2. 20200518
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sospechado, en este escenario: mascarillas faciales FFP3, gafas
de proteccion, EPI completo con aditamentos.

Requisitos para sanitarios, tripulaciones y personal auxiliar.

En el actual escenario COVID-19 y transmision comunitaria en nuestro
pais, y con el objetivo de reforzar la seguridad tanto del paciente como
de todo el personal, se recomiendan, si es posible, los siguientes
requisitos:

1.- Si no se ha padecido la enfermedad.

Requisitos para el tripulante que NO ha padecido la enfermedad

e Ausencia de sintomas compatibles en los 14 dias previos junto con
e Ausencia evidente de contactos de riesgo en los 14 dias previos vy, si posible:
e PCR/IgM negativas y con IgM negativa en los 14 dias previos.

2.- Si el tripulante ha padecido COVID.

Requisitos para el tripulante que Si ha padecido la enfermedad

e Ausencia de sinfomas compatibles en los 14 dias previos (30 & mds dias si
neumonia o cuadro clinico grave) junto con

e Ausencia de contactos de riesgo en estos mismos 14 dias y doble PCR- reciente
negativa, la Ultima en los 14 dias previos, junto con

e IgG protectora (o alternativa epidemioldgical).

3.- Mismo criterio para tripulaciones aeronduticas, TMAs y personal de
limpieza y apoyo directo.

El Servicio sanitario deberd asegurar que esta parte sea viable,
facilitando los medios y personal para la realizacién de los controles
sanitarios del personal implicado.

De la misma forma, asegurard la gestion organizada de la base de datos
de todos los resultados obtenidos, que pondrd en conocimiento del
resto de las partes cuando éstas asi lo requieran.

Comunicacion de incidentes (CI).

Todos y cada uno de los intervinientes deberd conocer el Procedimiento
Operativo (PO) descrito, asi como la capacidad de comunicar
incidentes en cualquier momento.

Deberd, igualmente, existir un Procedimiento Operativo que describa
tanto las caracteristicas y gradacion como la forma, contenido y via de
comunicacion de incidentes Cl. Todas las incidencias se recogerdn en
un registro de incidentes RIl. Este apartado serd objeto de futuras
actualizaciones de este documento.
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Implementacion en la asistencia de misiones de transporte de pacientes

en escenario COVID-19 para unidades HEMS.

1.- Disposicidn del paciente en el helicéptero.

Se pueden realizar cambios en la configuracion del helicoptero para el
TAM de pacientes con riesgo de infeccion por COVID-19 de forma que
se intente evitar al méximo la exposicion directa del personal con el
paciente, como por ejemplo: dejando los asientos adelantados con
respecto a la cara del paciente y en perpendicular al sentido de la
marcha, si la seguridad y atencién del paciente nos lo permiten.

En las configuraciones multiples el paciente siempre permanecerd en
las camillas mds bajas.

Cada modelo de helicoptero permitird diferentes cambios de
configuracion que deberdn ser valorados en la planificacion de la
mision.

2.- Control de infeccidn y zonas contaminadas.

Para minimizar la generacién de corrientes dentro de la cabina
asistencial hay que establecer que, desde el inicio del vuelo hasta el
momento de la descontaminacion de la aeronave, el sistema de
ventilacién debe permanecer apagado y con las aperturas de
ventilacion cerradas, siempre que esto no suponga menoscabo para la
seguridad de la operacion, pej: vaho en los cristales.

Durante las maniobras de despegue y aterrizaje, todas las puertas
permanecerdn cerradas antes del comienzo de movimiento del rotor y
fras su detencion, momento en el que se abrirdn los accesos, con
especial atencién a vientos y turbulencias. El sistema de ventilacion del
helicoptero permanecerd apagado en todo momento.

En cuanto al material asistencial, se intentard apostar por material no
poroso, de facil limpieza.

El material, reservas, medicacién y electromedicina no precisos, se
guardard en la base o se plastificardn y se confinardn en un habitdculo
diferente del helicoptero, a ser posible, en zonas mds aisladas con
respecto al paciente y donde no se entorpezca el embarque, el
desembarqgue vy la asistencia.

Recomendaciones para la asistencia y evacuacion de pacientes en escenario
COVID-19 (2019-nCoV) en aeronaves sanitarias HEMS y FWAA. V2. 20200518

18



Grupo de Trabajo SEMES - Aerotransporte Medicalizado
(GTAM)

3.- Control de la fuente.

Si el paciente es competente, se le instruird para mantener puesta, al
menos, la mascarilla quirdrgica de proteccion, valorando un posible
cambio de la misma, especialmente en los casos de saturacién. Evitar
las mascarillas con valvula espiratoria. Otra opcidn para el control de la
fuente, mucho mads tecnificado, es la Cdmara de aislamiento (CDA).

4.- EPl y procedimientos de seguridad durante el TAM.

En la preparacion del paciente en ambiente controlado, vy si el paciente
lo precisa, previo al inicio del traslado, realizaremos la aspiracion de
secreciones con sistema de aspiracion cerrado.

Fijacion y chequeo de vias venosas y catéteres, con sustitucion de bolsas
colectoras para comenzar el traslado con las mismas vacias.

Se recomienda estandarizar la comprobacién y el reforzamiento de la
sujecion del tubo endotfraqueal, especialmente para evitar la
extubacion del paciente.

Control de la colocaciéon del tubo endotfragqueal y de los eventos
pulmonares y de la respiracion a través de capnografia/capnometria.

Durante el vuelo, el aporte de oxigeno se realizard mediante dispositivos
desechables con mascarillas simples o no recirculantes, preferiblemente
tipo Monaghan o de reservorio. Colocaremos mascarilla quirdrgica, por
encima de los dispositivos de oxigenoterapia.

Si es necesaria la ventilacion manual del paciente, se realizard mediante
un sistema cerrado vy filiro HEPA.

Todos los dispositivos deben poder asegurar que la ventilacion del
paciente durante el TAM se realiza en circuito cerrado con control
estricto de fugas vy filtros HEPA. La eleccion del ventilador de fransporte
tendrd en cuenta sus caracteristicas para cumplir el objetivo, tanto su
capacidad de ventilacion y filtrado en vuelo, como la utilidad del
sistema BTPS o similar. Sera necesario seguir los boletines de seguridad
en cuanto al COVID 19 de cada modelo de respirador.

Evite los procedimientos que produzcan tos o estornudos, al igual que
las terapias con aerosoles siempre; pero especialmente dentro de la
aeronave. En el caso de que un procedimiento que produzca o pueda
producir aerosoles, estos deben realizarse previo al embarque en la
aeronave y/o en ambiente controlado y es preferible la nebulizacién de
productos terapéuticos con cdmara.

Coordine las transferencias y los procedimientos invasivos sobre el
paciente, implementando listas de chequeo de control de
procedimientos asistenciales.

Enfatice el lavado de manos como leitmotiv de todas las maniobras
asistenciales, si es posible. En el helicdptero, en lugar accesible, se debe
disponer de un dispensador de solucion hidroalcohdlica para proceder

Recomendaciones para la asistencia y evacuacion de pacientes en escenario
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a lavado sobre guantes cuando sea preciso 0 no sea viable un cambio
de guantes

Se aconseja el uso de listas de chequeo de seguridad para la puesta y
retirada del EPI, antes de entrar o a la salida del drea de confinamiento.

En las misiones HEMS que se desarrollan sobre Idmina de agua, es
recomendable que la tripulacion sanitaria porte los correspondientes
chalecos salvavidas. Dichos chalecos se colocardn sobre el resto del EPI,
facilitando su utilizacién, despliegue e inflado en caso de emergencia.

El chaleco elegido en esta situacion, al igual que con el resto de los
traslados infecciosos, debe ser de material pldstico o nailon en su
superficie, para facilitar la limpieza y desinfeccidn posterior una vez
finalizado el traslado, siguiendo el procedimiento adecuado. Se
evitardn, por lo tanto, la utilizacidon de chalecos de material poroso que
dificultan la limpieza y desinfeccion.

Se recomienda la colaboracion, mediante checklist, de una persona
externa al equipo médico (observador: spotter) a la hora de la puesta 'y
retirada del EPI. Ocasionalmente, la fripulacion aerondutica puede
colaborar a distancia en estas tareas.

EPIS PARA PACIENTES DE ALTO RIESGO Y CONFIRMADO - COVID 19
)

T ﬁ-f

DOBLE GUANTE DE \| °
FFP3 . TALLA LARGA STl
MASCARILLAS \
RESPIRATORIAS W |
FACIALES o’ o

319VINY3dIWI
ONOW

GRUPO DE AEROTRANSPORTE MEDICALIZADO - GTAM SEMES -

Figura 5 - Equipos de Proteccion Individual ante enfermos de ALTO RIESGO vy
CONFIRMADOS Covid.19+POSITIVOS
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HIGIENE GENERAL Y PROTECCION DE MANOS/INDIVIDUO - COVID 19

LAVADO DE MANOS COMO LEIT MOTIV" DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS MANUALES )
SEA METODICO Y EXHAUSTIVO — >30 SEG

ARTES DE PONERNOS EL EPI  SIEMPRE QUE TERGA AL INTERACTUAR SIN
, DUDAS IDE HABER PROTECCION COM EL PACIERTE,
y/ DESPUES DE QUITARNOS EL TOCADO ALGO FOMITES © MATERIAL
\ EPT CONTAMINADO CONTAMIRADD y

CUANDO NO DISPONGA DE AGUA Y JABON USE GEL HIDROALCOHOLICO DESINFECTANTE )
AL IGUAL QUE EN EL LAVADO CON AGUA Y JABON: SEA METODICO Y EXHAUSTIVO — >30 SEG

PALMA CON PALMA DETRAS DE LAS MANOS DETRAS DE LOS DEDOS

ENTRE LOS DEDOS PULGARES JURAS MURECAS
S

( PREVENGA CONTAMINACIONES USANDO EPI ACORDE A LA IMPLICACION EN LA ASISTENCIA )
NO OLVIDE ACCIONES PARA EL CONTROL/PREVENCION EN SU SALUD Y LA DE OTROS
DISTANCIAMIENTO SOCIAL MEDIDAS DE HEGIENE EN LA RETIRA DE EPI SEGUN

CORVIVERCIA CHECKLIST
MINTPMIZAR LA VIGILANCIA DE CTES VIGILE SU SALID Y
\ TMPLICACIORN ASISTENCIAL NOTIFIQUE Yy

GRUPO DE AEROTRANSPORTE MEDICALIZADO - GTAM SEMES -

Figura é - Cuadro recordatorio de medidas de higiene general y de manos en el
contexto del COVID-19

Se recomienda disponer de un Procedimiento Operativo (PO) adicional
para la declaraciéon y comunicacién de emergencia médica en vuelo,
que se activard tanto de forma preferente cuando atane al manejo de
la via aérea y/o ventilacion del paciente.

Los equipos deben valorar las dificultades de comunicaciéon verbal
derivadas del uso de EPI/mascarilla.

Se puede colocar la pastilla de micro convencional fuera de las dreas
valvulares y zonas reforzadas de la mascarilla; de forma lateral y baja, y
aproximarla lo mds posible a la boca.

5.- Gestidn de residuos de bioriesgo.

Los residuos sélidos secos, confaminados o no (guantes, material de
cura...), se recogerdn en bolsas bioriesgo —rojas o amarillas con logo-
(residuos clase lll)-, dejando la menor cantidad de aire en su interior y
evitando el movimiento brusco de aire desde su interior hacia el exterior.
Estas bolsas deberdn quedar confinadas en contenedores estancos
(residuos clase lll), durante el vuelo sino se cuenta con contenedor
estanco se deberia poner doble bolsa
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Los residuos saturados con sangre o fluidos corporales se recogerdn en
bolsas anti derrames de bioriesgo que después serdn confinadas en
contenedores estancos.

Los objetos punzantes y cortantes se recogerdn en los contenedores de
bioriesgo habituales y estos a su vez serdn confinados en contenedores
estancos.

Las cdmaras de contencidn de secreciones, tubuladuras o dispositivos
respiratorios de cualquier tipo, filtros HEPA y las sondas de aspiracion
estancas usadas, deben manipularse lo menos posible y deben quedar
confinadas en contenedores estancos lo antes posible, incluso deben
desecharse juntamente después de su uso. Si no es posible su desecho
precoz en contenedores estancos, se guardardn en bolsas de bioriesgo
de talla suficiente para su insercidon en las mismas. El proceso de
desecho de residuos contaminados, refirada de EPIs y limpieza y
desinfeccion del aeronave debe contar con un lugar a tal efecto
donde esto pueda llevarse a cabo, podrd ser, dependiendo de las
condiciones, en el Hospital receptor o en la Base HEMS.

Se aconseja el uso de lenceria desechable o de lenceria no desechable
que posteriormente debe quedar dentro del circuito de “sucio”
hospitalario. En cuanto a la lenceria es importante meter la ropa
contaminada en una primera bolsa hidrosoluble que posteriormente
infroduciremos en una bolsa con la etiqueta “ropa contaminada”.

Se pueden preparar etiquetas adhesivas con marcas como: sistema de
aspiracion y sondas, lenceria, absorbentes... para poner en cada bolsa
de riesgo bioldgico y mantenerlo todo ordenado. Esto se realizard de
forma previa a entrar en contacto con el paciente.

Todos los residuos derivados de la atencion se desechardn segun el
procedimiento de material de bioriesgo en la instalaciéon médica de
recepcion del paciente o en el drea de descontaminaciéon y residuos
que se haya desarrollado al efecto.

6.- Limpieza, desinfeccion y esterilizacion.

En los helicopteros se abrirdn las puertas buscando un recambio pasivo
del aire de dentro a fuera del helicbptero. En este caso, no se usard ni el
sistema de ventilacion ni el sistema de aire acondicionado para airear.

La limpieza y desinfeccidn se pospondrd con respecto a la aireacion y
recambio de aire dentro del helicoptero.

No utilice aire comprimido ni agua a presidén para limpiar las superficies
y recovecos de la aeronave, se pueden generar movimiento de
particulas y se pueden reaerosolizar particulas infectivas.

Una vez aireado, limpiaremos y desinfectaremos todo el material,
fomites y habitdculo de acuerdo con las indicaciones del fabricante y
las caracteristicas de desinfeccion y limpieza que el germen requiera.

Recomendaciones para la asistencia y evacuacion de pacientes en escenario
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Cualquier superficie que se contamine potencialmente durante el
fransporte inmediatamente debe rociarse y limpiarse con un pano, o
simplemente limpiar con un pano desinfectante preparado
comercialmente.

Un derrame de sangre o derrame de otros fluidos o sustancias corporales
(por ejemplo, orina, heces o vomitos) se debe confrolar eliminando el
derrame a granel y limpiando y desinfectando, siguiendo las
recomendaciones citadas anteriormente para la limpieza y las
posteriores en materia de desinfeccion.

En el helicéptero prima la contencién y uso de material absorbente
frente a la desinfeccion inicial, especialmente cuando el vertido afecta
al suelo.

Se recomienda el uso de mochilas y contenedores no porosos de facil
limpieza y desinfeccion.

Es igualmente recomendable disponer de material duplicado para
poder poner operativo el recurso lo antes posible tras la desinfeccion.

7.- Seguimiento después de la mision.

Es importante el control y monitorizacién posterior del personal sanitario
y aerondutico (signos y sinftomas de alarma) que se ha visto envuelto en
la mision del traslado del paciente con COVID-19. Esta tarea se
recomienda sea Agil, a fravés de llamada telefénica del responsable
sanitario, epidemiolégico o del servicio de prevencidén publico o
privado.

8.- Test diagnésticos de SARS-2-CoV.

Al objeto de reducir la incertidumbre sobre el presunto diagndstico
clinico-serolégico del paciente Covid, se aconseja disponer de test
diagndsticos de SARS-2-CoV, cuyas caracteristicas se irdn actualizando
segun las recomendaciones internacionales. Se realizard test IgM/IgG
tomando la muestra en el momento del primer contacto con el
paciente, sin necesidad de crear demora.

9.- Intervalos de tiempo y demoras en el mundo real.

En este apartado creemos de interés subrayar que, a menudo, los
tiempos aeronduticos se estiman a la baja. En el mundo real, a los
tiempos de vuelo, es necesario anadir los tiempos de salida de hangar,
arrangque, chequeo, despegue, busqueda, aterrizaje, desplazamiento
desde el recurso al paciente y viceversa, los tiempos de carga —en
ocasiones de especial complejidad- y tfransferencia y, ocasionalmente,
la demora por posibles imprevistos.

10.- Situaciones de excepcionalidad en pacientes con PTD.
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En casos seleccionados para pacientes con PTD presumiblemente que
tengan lugar en islas, montana o dificil acceso por carretera, buques,
aislamientos coyunturales por inundaciones o seismos, etc. se debe
considerar llevar una cdpsula de aislamiento CDA para emergencias
primarias. Las hay plegables, de bajo peso y que ocupan poco espacio.
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Misiones de transporte de
pacientes
en escenario COVID-19
para unidades

FWAA

aviones ambulancia

(Fixed-Wing Air Ambulance)
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Misiones de transporte de pacientes en escenario COVID-19 para
unidades FWAA - aviones ambulancia (Fixed-Wing Air Ambulance).

En situaciéon de pandemia, debido al rapido aumento de victimas
concentradas en el tiempo, salvo en lugares vy situaciones
seleccionados, los medios aéreos dificiimente jugardn un papel central.

En el Ultimo brote de Ebola, lejos de la definicién de pandemia, sanitarios
de diversas nacionalidades fueron repatriados de forma individual por
sus respectivos gobiernos desde las instalaciones médicas de los paises
mads afectados en los que prestaban colaboracioén.

En ocasiones, este tipo de traslados se presta a la planificacion y
organizacion de recursos. En ofras, se trata de falsas misiones primarias,
igual que un escuadrén recupera a un marine herido.

Un escenario de movilizacién masiva por via aérea de este tipo de
pacientes es dificiimente imaginable, tanto en numerosas aeronaves de
transporte individual como en helicépteros de gran tamano o aviones
de ala fija para la repatriacion de bajas masivas convenientemente
acondicionados. No obstante, la necesidad de traslado de gran
nuUmero de pacientes desde algunas localizaciones remotas o zonas
inaccesibles (islas, archipiélagos, buques, etc.) azonas mds urbanas con
dotacion de cuidados intensivos puede tener peso a la hora de tomar
estas decisiones. En cualquier caso, este tipo de movimientos en
“tablero de qgjedrez” puede, igualmente, ser capaz de conftribuir a la
diseminacioén del brote epidémico y exige una estricta adherencia a los
protocolos de proteccién y bioseguridad que no siempre se han escrito
de antemano.

Misiones Primarias (de Emergencia).

En régimen de mision primaria no se contempla inicialmente el
fransporte con FWAA, a excepcidon de paises con grandes extensiones
y modelo de traslado y asistencia de pacientes con avidén ambulancia
en régimen primario del tipo Royal Flying Doctor Service de Australia.

Misiones Secundarias.

Solicitud de aeronave de ala fija para el traslado secundario de
pacientes con COVID-19 + o pacientes de alto riesgo.

Se recomienda el uso de Cdmaras de aislamiento como “Gold
estdndar” para el fraslado de infectados con COVID-19. La descripcion
de los requisitos y condiciones de trabajo de estas cdmaras se ha
descrito en el apartado homdlogo de transporte HEMS.

Si no fuera asi habrd que implementar otra serie de actuaciones que
vamos a desarrollar a continuacion.
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Implementacion en la asistencia de misiones de transporte de pacientes

en escenario COVID-19 para unidades FWAA- ambulancia aérea.

Consideraciones Generales.

Los pacientes con COVID-19 deben ser transportados en misiones de
Transporte aeromédico especificas, implicando al niUmero mds bajo
posible de tripulacion con el fin de reducir en lo posible la exposicion.

Se debe limitar el nUmero de profesionales sanitarios y aerondutico al
minimo preciso para dar la calidad minima asistencial necesaria.

Los equipos sanitarios y la fripulacion -si se ve implicada de algunas de
las maneras- deberdn llevar el mayor nivel posible de EPI durante todas
las fases del vuelo, en las actuaciones asistenciales y de desinfeccion.

Si es posible, se asignard un cuidador primario a cada paciente
afectado de COVID-19, y serd el que esté mds proximo a él. A este
profesional se le designard la mision antes de comenzar, en base a las
necesidades de diagndstico, cuidado y tratamiento del paciente.

El control de la enfermedad debe tener en cuenta las siguientes
medidas generales:

e Controle la fuente y de la via de contaminacioén: Ej: confinando
la expansion de las secreciones respiratorias a nivel del paciente
con mascarilla quirdrgica.

e Controle el diseno y la disposicion para limitar la diseminacién por
via aérea del virus.

e Cologue al paciente lo mds cerca posible de la salida de la
aeronave o lo mds cerca posible de la salida de la zona de
contenciéon, si el paciente se encontrara en una zona de
contencion. El perimetro de aislamiento debe ser de 6 pies (1,8
metros) con respecto al paciente, si este no estd en cdpsula de
aislamiento.

e Utilice el EPI especifico dependiendo del grado de implicacion
en el manejo del paciente.

e Use procedimientos y prdcticas seguras para prevenir la
exposicion. Estas deberdn ser entrenadas previamente y en la
cuantia precisa para su buena puesta en prdctica.
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En aviones no presurizados.

En el territorio nacional no se contempla traslado de pacientes en este
medio.

En aviones presurizados.

1.- Sistema de gestidn de aire en cabina.

Previomente al fransporte del paciente infeccioso con COVID-19, se
deben analizar las caracteristicas del avion (manual del fabricante) en
cuanto al sistema de ventilacion: filtros HEPA, direccion de los flujos de
aire, localizacion de los puntos de salida de aire, segregacion
/unificacion de aire entre la cabina y el habitdculo asistencial, sistema
de mascarillas faciales de la cabina y capacidad de desinfecciéon de la
aeronave, etc.

En caso de no existir una division fisica entre el habitdculo asistencial y
la cabina de pilotaje, se disenard una barrera y/o una esclusa que
permita proteger la operacion.

La disponibiidad de aeronaves enfre las empresas que operan en
nuestro Pais, es limitada circunscrita a los modelos Beech-Craft Air King
B200/B250 y al Cessna 550 Citation Il, con dimensiones similares de
cabina asistencial, y en las que sélo es posible ubicar una Unica cdmara
de aislamiento.

Por ofro lado aunque existe posibilidad de compartimentar
temporalmente la cabina de pilotaje de la cabina de pasaje mediante
una puerta, no se puede asegurar la estanqueidad entre ambas zonas,
debido a que el sistemma de presurizacion es Unico para toda la
aeronave.

El uso de la cdmara de aislamiento suple la falta de estanqueidad de
ambas cabinas.

Se recomiendan aeronaves con caracteristicas de segregacion de aire
entre cabina vy habitdculo asistencial, y/o con habitdculos
independientes.

Se recomiendan aeronaves con flujo de aire desde proa a popa (de
cabina a cola). Las aeronaves con movimiento de aire de popa a proa
podrian incrementar el riesgo de exposicion en la cabina y por ende del
personal, cuando se trasladan pacientes respiratorios infecciosos. No se
deberion tener en cuenta, para estos ftraslados, aeronaves con
recirculacion sin filfros HEPA.

Mantenga el sistema de ventilacion de la aeronave en funcionamiento
durante todo el vuelo, incluso en las esperas en tierra.

En vuelos de mds de 4 horas se seleccionardn aeronaves con zonas de
descanso del personal segregadas con respecto al drea asistencial del
paciente. Si la aeronave no presenta estas zonas, se pueden preparar
antes del vuelo a tal efecto.
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2.- Disposicion del paciente en la aeronave.

Los flujos de aire serdn los elementos guia para disponer al paciente
dentro de la aeronave, al igual que los asientos del equipo médico.

En general, siempre se colocard al paciente infeccioso de COVID-19 tan
lejos y tan "viento abajo” como sea posible, es decir, de forma mds distal
a la salida de ventilacién y aireacion (flujo aéreo).

Infentar localizar una zona de sucio o de WC cerca de la zona de
asistencia del paciente.

Los pacientes con COVID-19 siempre se dispondrdn en las partes mas
bajas de las literas o camillas de las configuraciones sanitarias, aunque
este esquema es para aeronaves de grandes dimensiones y con
configuraciones de transporte multiple de pacientes.

El traslado, tanto del paciente consciente como del paciente valido en
fase de contagio, requiere un manejo individualizado de cada
situacién. La dotacion debe ser capaz de controlar al paciente en todo
momento, asi como garantizar el nivel de proteccion de su via aérea y
secreciones corporales durante todo el vuelo. En ocasiones, esto serd
posible mediante el uso modificado de la cdpsula de aislamiento,
equipos especificos a tal fin o EPI modificados con control de la salida
del aire espirado, todos ellos con fitro HEPA. Se colocardn, de
preferencia cerca de las paredes de la cabina y seguirdn los
indicaciones y procedimientos de seguridad mds estfrictos. Se
recomienda un PO concreto para este fin.

Si fuera necesario el fraslado de varios pacientes con COVID-19,
deberdn ser tfrasladados como una cohorte, como una unidad, en un
avién con las caracteristicas de flujos de aire aceptadas. Para esta
situacion se recomienda, igualmente, la confeccion de un PO
especifico capaz de garantizar la sincronizacién de todos los pacientes,
la seguridad clinica y asistencial.

3.- Control de infeccidn y zonas contaminadas.

3.1.- Definicion de drea de aislamiento.

Cuando el espacio lo permita se establecerdn dreas de “limpio” y de
“sucio”, con las caracteristicas que cada lugar comporta. Se precisa
siempre una distancia de é pies (1,8 metros) alrededor del paciente
dentro de la zona asistencial, siempre y cuando el paciente no vaya
dentro de una cdpsula de aislamiento. Si se ha destinado un bano o WC
para soporte del paciente, éste estard junto al drea de aislamiento.

Considere el uso de botellas de orina desechables con solidificante,
para evitar derrames. El sondaje vesical, los panales y empapadores son
dispositivos que deben ser tenidos en cuenta para la contencion fecal
y urinaria de los pacientes, especialmente si estos estdn sedados,
analgesiados y/o relajados.
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Todos los materiales, reservas y medicacion para el cuidado del
paciente, incluyendo el EPI, deberdn organizarse fuera de la zona de
aislamiento. Todo el conjunto de residuos, ropa sucia y material
reutilizable, deberdn estar dentro de la zona de aislamiento y cada cual
en su contenedor de residuos.

El movimiento del paciente quedard restringido dentro del drea de
aislamiento.

El personal que quede en las cercanias de la zona de aislamiento debe
portar su EPl completo.

3.2.- Control de la fuente.

Si el paciente es capaz, se le instruird para mantener la mascarilla
quirdrgica de proteccion puesta, y se valorard el cambio de las mismas
de forma tan frecuente como sea necesario, especialmente en los
casos de saturacion.

3.3.- EPl y procedimientos de seguridad.

Uso de EPI en relacion al paciente transportado. El lavado de manos
serd el leitmotiv de nuestras actuaciones.

Se aconseja el uso de listas de chequeo de seguridad para la puesta y
retirada del EPI, antes de entrar o a la salida del drea de confinamiento.

lgualmente se aconseja que el equipo médico se ayude de un
supervisor ajeno para la puesta manual y a la refirada del EPl. No
actuando directamente sobre el personal sanitario sino asistiéndolo
mediante una lista de chequeo de confrol de retirada del EPI,
ayudando de forma verbal y gesticular, asistiendo a la hora de aportar
material, a la hora de desinfectar con soluciones acuosas, etc. El
mecdnico o el fripulante HEMS (o el que realice sus funciones) pueden
asumir perfectamente esta labor de supervisor de ajeno, ya que no se
precisa un entfrenamiento especial ni se ven implicados de forma
directa en cualquier proceso que pueda contaminarlos.

Es necesario planificar con antelaciéon todas las necesidades que
vayamos a precisar para mantener el estado del paciente, producto de
los cuidados y acciones ya iniciadas en el hospital emisor, asi como
anticipar soluciones a posibles incidencias que se presenten.

En la medida de lo posible se deberia dejar dentro de la cdmara el
material necesario que nos puede hacer falta durante el tfraslado,
debiendo cumplir las medidas de seguridad en lo concerniente al
correcto estibado del mismo.

En la actualidad algunos modelos de cdmaras de aislamiento disponen
de una exclusa que permite el paso de material desde fuera hacia
dentro.

Planificar todo lo concerniente a las lineas de soporte del paciente:
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e Llineas de Ventilacion Mecdanica, ( Tubuladuras, Lineas de aporte
de O2)

e Lineas de monitorizacion ( Paso de sondas de monitorizacion de
constantes, paso de electrodos de desfibrilacion, sino se dispone
de equipos con conexidon inaldmbrica)

e Lineas de prolongacion de fluidoterapia y medicacion V.

La aspiracion de secreciones debe realizarse con circuito cerrado, para
evitar contaminaciones secundarias.

Durante el vuelo, el aporte de oxigeno se realizard mediante dispositivos
desechables con mascarillas simple o no recirculantes, preferiblemente
tipo Monaghan. Colocaremos mascarilla quirdrgica, por encima de los
dispositivos de oxigenoterapia.

Se aconseja el uso de filtro HEPA especificos a la hora de ventilar de
forma manual o con VMI, a nivel espiratorio. Se deben confrolar y
analizar las caracteristicas del ventilador de transporte para confirmar
la capacidad de filtracidn en ventilacion con presidn positiva. Esto
deberia hacerse antes de comenzar la mision.

Evite los procedimientos que produzcan tos o estornudos, al igual que
las terapias con aerosoles. En su lugar, para administrar medicaciéon
inhalada, use Inhaladores de cartucho presurizado con cdmara
espaciadora.

Coordine las transferencias y los procedimientos invasivos sobre el
paciente, implementando listas de chequeo para el control de
procedimientos asistenciales.

3.4.- Gestion de residuos de bioriesgo.

Los residuos solidos secos contaminados o no (guantes, material de
cura...), se recogerdn en bolsas rojas o amarillas de bioriesgo (residuos
clase lll). Estas bolsas deberdn quedar confinadas en contenedores
estancos.

Los residuos saturados con sangre o fluidos corporales se recogerdn en
bolsas anti derrames de bioriesgo que después serdn confinadas en
contenedores estancos.

Los objetos punzantes y cortantes se recogerdn en los contenedores de
bioriesgo habituales y estos a su vez sean confinados en contenedores
estancos.

Las cdmaras de contencién de secreciones, tubuladuras o dispositivos
respiratorios de cualquier tipo, filtros HEPA y las sondas de aspiraciéon
estancas usadas, deben manipularse lo menos posible y deben quedar
confinadas en contenedores estancos lo antes posible, incluso deben
desecharse juntamente después de su uso. Si no es posible su desecho
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precoz en contenedores estancos, se guardardn en bolsas de bioriesgo
de talla suficiente para su insercion en las mismas.

Las excreciones (heces y orina) se mezclardn con productos
solidificantes en cantidad suficiente y se desechardn en contenedores
estancos. En el caso de tener que desecharlos durante el vuelo, lo
haremos en el WC de la aeronave, informando de ello al servicio de
recogidas de excretas y al equipo aerondutico.

Segun la disponibilidad de espacio en la zona contaminada y/o en la
cabina asistencial estableceremos contenedores especificos de diverso
tamano.

Se aconseja el uso de lenceria desechable o de lenceria no desechable
que posteriormente debe quedar denfro del circuito de “sucio”
hospitalario.

Se pueden preparar etiquetas adhesivas con marcas como: sistema de
aspiracion y sondas, lenceria, absorbentes... para poner en cada bolsa
de riesgo bioldgico y mantenerlo todo ordenado. Esto se realizard de
forma previa a entrar en contacto con el paciente.

Todos los residuos derivados de la atencidon se desechardn segun el
procedimiento de material de bioriesgo en la instalacién medica de
recepcion del paciente o en el drea de descontaminacion y residuos
que se haya desarrollado al efecto.

Las bolsas rojas de bioriesgo se cerrardn dejando la menor cantidad de
aire en su interior, lo que nos podria dificultar su introduccién en
contenedores estancos y evitando la salid

3.5.- Limpieza, desinfeccion y esterilizacion.

Después del tfransporte, en aeronaves presurizadas, las salidas y puertas
deben ser cerradas y el aire acondicionado de la aeronave debe ser
llevado al mdximo hasta conseguir el fitrado de aire completo del
aeronave, hasta conseguir un recambio de aire. Se deben conocer las
caracteristicas y especificaciones de ventilacién analizando el manual
de la aeronave previamente a la mision.

En aeronaves no presurizadas las salidas y puertas se abrirdn buscando
un recambio pasivo del aire dentro del aeronave. En este caso no se
usard ni el sistema de ventilacion ni el sistema de aire acondicionado
para qirear.

La limpieza y desinfeccién se postpondrd con respecto a la aireacion y
recambio de aire completos de la aeronave.

No usar aire comprimido ni agua a presidén para limpiar las superficies y
recovecos de la aeronave, se pueden generar movimiento de
particulas y puede reaerosolizar particulas infectivas.
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Una vez aireada, limpiaremos y desinfectaremos todo el material,
fomites y habitdculo de acuerdo con las prescripciones del fabricante y
las caracteristicas de desinfeccion y limpieza que el germen requiera.

Cualquier superficie que se contamine potencialmente durante el
fransporte inmediatamente debe rociarse y limpiarse con un pano, o
simplemente limpiar con un pano desinfectante preparado
comercialmente

Un derrame de sangre o derrame de otros fluidos o sustancias corporales
(por ejemplo, orina, heces o vomitos) se debe confrolar eliminando el
derrame a granel, limpiando el sitio y luego desinfectando el sitio,
siguiendo las recomendaciones citadas anteriormente para la limpieza
y las posteriores en materia de desinfeccion.

En el caso del COVID-19: VER ANEXO 1 - DE DESCONTAMINACION:
LIMPIEZA, DESINFECCION Y GESTION DE RESIDUOS.

Limpieza y desinfeccién realizada siempre con el EPI puesto y dicho EPI
se desechard como residuo sélido seco contaminado.

El material y partes reutilizables de los dispositivos sanitarios deben ser
fratados de acuerdo con el manual del producto. Debe chequearse su
correcta limpieza y desinfeccién e incluso esterilizacion si el material lo
resiste y es preciso.

4.- Plan logistico y seguimiento después de la mision.

Se debe contar con material aimacenado (stock), medicacién, gases...
suficientes para la consecucion de la misidon e incluso para la resolucion
de imprevistos.

El plan de vuelo deberd identificar el punto de salida, el punto de
llegada y las posibles derivaciones de la aeronave a otfros aeropuertos
en caso de emergencia, tendremos que contar con los contactos
precisos de las autoridades sanitarias de cada posible pais para
informarles en caso de inmovilizacion del equipo asistencial en los
diferentes aeropuertos.

Control y monitorizacién posterior del personal sanitario y aerondutico
(signos y sinftomas de alarma) que se ha visto envuelto en la mision del
traslado del paciente con COVID-19. Esta monitorizacién se llevard a
cabo a fravés de llamada telefénica del responsable sanitario,
epidemioldgico o del servicio de prevencion publico o privado.
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Figura 7 - Uso de CDAs en HEMS y diferentes tipos comerciales para el fransporte de

pacientes infectado por COVID-19
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Figura 8 - Uso de CDAs en HEMS y diferentes tipos comerciales para el transporte de
pacientes infectado por COVID-19
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Figura 9 - Uso de habitdculos independientes para el transporte de pacientes
infecciosos en FWAA, aviones de tipo reactor de media distancia.

HABITACULOS DE AISLAMIENTO EN FWAA - PHOENIX AIR
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Figura 10 - Uso de habitdculos independientes para el transporte de pacientes
infecciosos en FWAA, aviones de tipo reactor de media distancia.
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GRUPO DE AEROTRANSPORTE MEDICALIZADO - GTAM SEMES
Figura 11 - CBCS Sistema de Biocontencion en formato Container. Posteriormente el
Container se infroduce en un avion comercial de carga. Foto: B747-F.

GRUPO DE AEROTRANSPORTE MEDICALIZADO - GTAM SEMES
Figura 12 - Diseno interior de unidad de aislamiento y transporte de pacientes
infecciosos. Iniciativa de Lufthansa y el Gobierno Alemdn. Foto: ROBERT KOCH - A340-3.
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ANEXO 1 - De descontaminacion:
limpieza, desinfeccion y gestion de
residuos.

LIMPIEZA Y DESINFECCION:

1. DESCONTAMINACION: LIMPIEZA, DESINFECCION y GESTION DE
RESIDUOS

La reposicion del recurso en cuanto al riesgo bioldégico comporta tres
fases: la limpieza, la desinfeccion y la gestion de residuos, siempre
manteniendo los mdximos niveles de proteccion individual.

Segun el RD 664/1997 de 12 de Mayo. BOE n° 124 de 24 de Mayo.

Vamos a desarrollar un proceso de limpieza y desinfeccion de
instrumental, material y superficies de la cabina asistencial.

Lievaremos a cabo dicho proceso mediante la limpieza y desinfeccion,
es decir mediante la aplicacién de procedimientos fisicos (limpieza) y
quimicos (agentes desinfectantes y limpiadores) sobre objetos vy
superficies inanimadas susceptibles de estar contaminados en la cabina
asistencial, en funcidon de las caracteristicas del paciente y de las
maniobras que se lleven a cabo durante la asistencia, que pueden
provocar mayor dispersidon del COVID-19 (iot, ventilacion mecdanica,
paciente con tos, sangre u otros fluidos en la cabina, etc...)

SELECCION DEL METODO DE LIMPIEZA DEL EQUIPO ASISTENCIAL Y EL
HABITACULO

A. LIMPIEZA
A.1 LIMPIEZA DEL EQUIPO ASISTENCIAL POR ARRASTRE Y FRICCION

Procederemos a refirar todas las secreciones, fluidos, solidos... en
superficie, para ello usaremos esponja desechable jabonosa y/o cepillo
desechable ambos sumergidos en una dilucidén con detergente de uso
comun con agua. Aclarado con agua corriente. Podremos valorar la
posibilidad de arrastre con agua corriente.

Material suscepftible de este tipo de limpieza: laringoscopios, bolsas
autoinflables, cascos de proteccidon auditiva, fonendoscopios,
manguitos de tensién arterial, mascarillas de bolsa autoinflable, ventosa
de dispositivo de cardiocompresion (o cualquier ofro cardiocompresor
con sistema similar) y cualquier otfro instrumental que permita su
inmersion y de cardcter reutilizable. No usar en este punto productos
dcidos o base sin diluir.
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A.2 LIMPIEZA DEL MATERIAL QUE NO PERMITE SU INMERSION

Procederemos a refirar todas las secreciones, fluidos, solidos.... en
superficie, para ello usaremos esponja desechable jabonosa sumergida
en una dilucién con detergente de uso comuUn con agua corriente. Si es
preciso escurriremos muy bien la esponja, dependiendo de la superficie
a limpiar, especialmente la electromedicina, para que el jabdn vy el
agua no entren en las partes internas de los dispositivos.

Secaremos con papel desechable, gasas, compresas o panos limpios.

Material susceptible de este tipo de limpieza: el material electromédico,
respirador, monitor y cableado, analizadores, ecografos, etc.....

A.3 LIMPIEZA EN LAVADORA

La ropa de cama/lenceria deberd dejarse junto con el paciente en el
momento de la fransferencia al hospital en los lugares adecuados al
efecto. Si es posible, desecharemos cualquier tipo de residuo o ropa de
cama siguiendo el circuito de residuos del centro hospitalario.

La ropa de cama, sdbanas, mantas o entremetidas que se llevan en la
cabina asistencial suponen un riesgo por suponer un material muy
poroso y de dificil limpieza una vez acabado el aviso por lo que deberia
limitarse al mdaximo el transporte de estos materiales a un recambio
cada vez y aisladas con bolsas de pldstico. De igual manera se limitardn
los empapadores, muletones y todo el material poroso que pueda ir en
la cabina asistencial, mochilas, rinoneras, ampularios, y cualquier ropa
de los sanitarios.

Este tipo de material, en caso de resultar manchado con secreciones,
sangre o fluidos del paciente deberd lavarse en lavadora usando
programas largos de 90°C. O siguiendo los circuitos de tratamiento de
uniformidad de cada servicio, los que dispongan de ello, aumentando
la frecuencia de lavado de uniformidad.

A.4 A TENER EN CUENTA EN LA LIMPIEZA

Cualqguier superficie que se contamine potencialmente durante el
transporte inmediatamente debe rociarse y limpiarse con un pano, o
simplemente limpiar con un pano desinfectante preparado
comercialmente

Un derrame de sangre o derrame de otros fluidos o sustancias corporales
(por ejemplo, orina, heces o vomitos) se debe controlar eliminando el
derrame, para evitar su extension, limpiando primero, y desinfectando
el lugar del vertido posteriormente, siguiendo las recomendaciones
citadas anteriormente para la limpieza y desinfeccion.

En el helicéptero prima la contencién y uso de material absorbente
frente a la desinfeccion, especialmente cuando el vertido afecta al
suelo, durante el vuelo.

Todos los textiles (por ejemplo, ropa de cama, etc.) deben guardarse en
bolsa hidrosoluble o en bolsa de riesgo bioldgico y lavarse con un ciclo
de agua caliente, de 60 a 90° C, dependiendo del grado de
contaminacién, agregando detergente para la ropa. Otra opcidn, si
esta no es posible es eliminar la ropa.
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Para evitar la exposicion del personal de lavanderia deberiamos que
usar bolsas hidrosolubles, las cuales a su vez quedarian confinadas en
bolsas o sacos etiquetados (preferentemente de color rojo).

El equipo de atencidn al paciente reutilizable contaminado debe
colocarse en bolsas de riesgo bioldgico y etiquetarse para su limpieza y
desinfeccion.

Todas las areas de atencion al paciente (incluyendo camillas, barandas,
paneles de control de equipos médicos y pisos adyacentes, paredes y
superficies de frabajo), que puedan estar directamente contaminadas
durante la atencion deben considerarse contaminadas vy, por lo tanto,
limpiarse y desinfectarse después de la asistencia. Todas las dreas que
se focan con frecuencia, como las superficies accesibles de paredes y
ventanas, también deben limpiarse y desinfectarse cuidadosamente.

El aire comprimido o el agua a presion no deben usarse para limpiar la
aeronave, debido a la alta capacidad de generar aerosoles

Las dreas de la aeronave que no se utilizaron para el cuidado del
paciente deben limpiarse y mantenerse segun las practicas de rutina de
acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.

Se debe evitar el uso de articulos reutilizables con superficies porosas
que no se puedan reemplazar faciimente e igualmente se deben
desechar todos los elementos contaminados no impermeables a los
fluidos, como asientos de tela, cojines, almohadas o colchones.

Las habitaciones en las que procedamos al uso de productos quimicos
de limpieza y desinfeccion deben disponer de ventilacién suficiente.

Los equipos electréonicos del helicoptero que puedan estar mds
cercanos al paciente, los auriculares de comunicacién y micros de los
sanitarios, etc., etc.,.. pueden ser desinfectado con pano hiumedo
impregnado en bioalcohol o en alcohol 96°. Si como resultado de
nuestra desinfeccion y limpieza queda mucha humedad en las partes
internas de los equipos usar alcohol isopropilico, que es hidréfobo y a la
vez desinfectante.

B. DESINFECCION
B.1. DESINFECCION DE SUPERFICIES Y DE MATERIAL NO SUMERGIBLE

Se aconseja la desinfeccion con productos de indole hospitalario,
especialmente para todas las superficies que hayan entrado en
contacto o en las cercanias del paciente.

La Agencia de Proteccidon Ambientas de la UE fiene un listado de
productos al efecto. Busque productos con capacidad para
desinfeccidon hospitalaria (o las declaraciones equivalentes de
patdgenos microbianos) confra virus no envueltos (por ejemplo,
norovirus, rotavirus, adenovirus, poliovirus). Estos desinfectantes deben
usarse de acuerdo con las instrucciones etiquetadas del fabricante.

Puede ser utilizado para superficies asistenciales y para la desinfeccion
de EPI previa a su refirada y posterior desecho.
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En nuestro dmbito y segun los productos que tenemos adquiridos
usaremos:

Solucién hidroalcohdlica de Etanol al 55% y Propionato de amonio
cuaternario, TIPO: INSTRUNET SPRAY.

Solucién de Hipoclorito de sodio: Para la limpieza de zonas
contaminadas se debe preparar una dilucién 1:10 de una lejia con
concentraciéon 40-50 gr/litro (una lejia al 4-5% - ver la etiqueta)
preparada recientemente (inactivacion). Esto es, un parte de lejia por
10 partes de agua. O de otra manera; 100 cc de lejia al 5% diluidos en

900 cc de agua.

Para la limpieza de zonas comunes, cocinas, comedores... usaremaos
dilucion 1:50 de una lejia con concentracion 40-50 gr/litro (una lejia al 4-
5% - ver la etiqueta) preparada recientemente. Esto es, una parte de
lejia por 50 partes de agua. O de ofra manera; 20 cc de lejia al 5%
diluidos en 980 cc de agua.

Como recurso de segunda linea, podemos usar Etanol mayor de 70°
para la desinfeccion de superficies o de material no sumergible.

Ambos productos deben mantenerse en fase humeda sobre la
superficie al menos 3 minutos.

B.2. DESINFECCION DE MATERIAL POR INMERSION

Una vez limpio el material sumergible tomaremos un barreno o un cubo
y lo llenaremos con:

Dilucion de agua templada con hipoclorito de sodio para la limpieza
de zonas contaminadas se debe preparar una diluciéon 1:10 de una lejia
con concentfracion 40-50 gr/litro (una lejia al 4-5% - ver la etiquetaq)
preparada recientemente. Esto es, un parte de lejia por 10 partes de
agua. O de otra manera; 100 cc de lejia al 5% diluidos en 900 cc de
agua, durante al menos 15 minutos, para posteriormente aclarar y
secar.

Polvo para disolver de Metasilicato sédico y tensoactivos,
disolviendo 2 sobres (2x50g) en 5 litros de agua, y sumergir el
instrumental durante al menos 15 minutos en agua caliente (40°C),
aclarar y secar. No utilizar con instrumental de aluminio. TIPO: INSTRUNET
LAB POLVO, RELY ON PERASAFE, ...

Oftras opciones de producto son el Formaldehido y el Glutaraldehido.
Ver presentaciones especificas.

Ventilar bien las habitaciones en las que procedamos al uso de
productos quimicos de limpieza y desinfeccion.

B.3.DESINFECCION POR GASES

El uso de productos en gas o aerosol puede ser una opcidn
complementaria para obtener un mayor grado de desinfeccion de
espacios y volumenes de dificil desinfeccion.

Este procedimiento no sustituye a la limpieza de superficies sino que es
complementaria.
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Los productos con capacidad virucida vienen registrado por la norma
AFNOR 72180. Productos con base de Glutaraldehido, Formaldehido o
Cloruro de didecildimetil amonio son los mds indicados para ello.

Listado de productos virucidas del Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasA
ctual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

La desinfeccidén con ozono en helicdpteros y aviones estd pendiente de
una evaluacién mds rigurosa, tanto desde el punto de vista de la
desinfeccion como tal como desde su efecto secundario sobre los
equipos electrénicos.

2. GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DE LA ASISTENCIA, LIMPIEZA,
DESINFECCION Y EL EPI CONTAMINADO

Se deben seguir los protocolos de descontaminacién, mantenimiento y
eliminacién de residuos utilizados habitualmente para ofro tipo de
microorganismos con el riesgo de propagacién y mecanismo de
transmision similar. Los residuos se consideran residuos de Clase lll o
como residuos Biosanitarios Especiales (se considerardn como residuo
Biosanitario Especial del Grupo 3, similar a la tuberculosis).

Esto supone que los desechos deben confinarse en bolsas rojas de al
menos 400-500 de galga (UNE 53-147-85) y de longitud y volumen
acorde alo que se va a contener.

Nota: La galga se define como el grosor de un objeto expresado en
micras multiplicado por 4.

Todo el conjunto de bolsas se guardard en un contenedor negro de
tapa verde, con bolsa roja acorde al contenedor, que posteriormente
quedard cerrado.

Los contenedores de punzantes usados se retirardn en este mismo
contenedor.

3. EPI DURANTE EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

El personal responsable de limpiar las superficies ambientales debe usar
el EPlI recomendado y, como minimo, debe ser coherente con las
precauciones estdndar, de contacto y de gotas. Todavia no se sabe
cudnto tiempo sobrevive el virus 2019-nCoV en las superficies, aunque la
informacion preliminar sugiere que el virus puede sobrevivir unas horas.

Se sugiere el uso de los siguientes elementos de EPI cuando se limpian
instalaciones que pueden estar contaminadas por SARS-CoV-2:

- Respiradores con mascarillas filtrantes (FFP) clase 3 o como segunda
opcién 2. Algunos productos de limpieza exigen FPP3 para su
manipulacion.

- Gafas amplias con cinta eldstica posterior o careta completa
impermeable.

- Bata desechable resistente al agua de manga larga.
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- Guantes desechables, a ser posible de talla larga.

Después de completar las tareas de limpieza, incluida la limpieza vy
desinfeccion de los equipos reutilizables, el personal de limpieza debe
quitarse y desecharse cuidadosamente el EPI como se describe en la
guia de los CDC: Orientacioén sobre el equipo de proteccion personal
que deben usar los trabajadores de la salud durante el tratamiento de
pacientes con la nueva enfermedad del virus Corona ( E2019-nCoV) en
hospitales de la UE, incluidos los procedimientos para ponerse (ponerse)
y quitarse (quitarse). Deben realizar la higiene de manos con agua y
jabdén o un desinfectante para manos a base de alcohol. Se debe usar
agua y jabon silas manos estan visiblemente sucias.

El EPI desechable debe ftratarse como material potencialmente
infeccioso y eliminarse de acuerdo con las normas nacionales. Se
recomienda el uso de equipos de limpieza desechables o dedicados,
con proceso de desinfeccion.

Para mads informacion se puede consultar la web del ECDC Europeo -
Productos de desinfeccion contra el SARS-Cov-2:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronaviru
s-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-
facilities.pdf
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ANEXO 2: Listado de comprobaciones de de

limpieza de helicéptero (checklist)

LISTADO DE COMPROBACION DE LIMPIEZA DE HELICOPTERO (CHECKLIST)

PONER EPI CORRESPONDIENTE A RIESGO DE TRASLADO PREVIO

COMPONENTES DEL AERONAVE

Manillas de las puertas (interiores y exteriores)

Aperturas y Cinturones de seguridad

Puertas y tapones de combustible

Conftroles de vuelo y pantallas

Cortinas separadoras

Asientos de seguridad (y cubre asientos)

Suelos

Techos

EQUIPAMIENTO DE VUELO

Cascos de comunicacion

Cascos de insonorizacion

Cascos

Protectores de micro

Protectores de auriculares

MATERIAL ASISTENCIAL

Respirador

Monitor/desfibrilador

Mochilas asistenciales (Ojo al material poroso)

Caudalimetros de oxigeno (incluye balas de oxigeno)

Barandillas y camilla

Colchdén de vacio

Equipos de sujecion del material (armarios, cinchas,...)

RETIRAR EPI

PERSONAL

Manos Inicial

Posibles aéreas del cuerpo descubiertas

Limpieza de EPI no desechable y lavado de mono y botas

Manos Final

GESTION RESIDUOS

Doble bolsa

Contenedor residuos lll

Limpieza manos

Para una mejor limpieza y desinfeccion se retiraran las partes moviles de facil

extraccion.

Adapfado e implementado conforme a documento de Helicopter

Association International: COVID19 Combat Checklist.

Recomendaciones para la asistencia y evacuacion de pacientes en escenario
COVID-19 (2019-nCoV) en aeronaves sanitarias HEMS y FWAA. V2. 20200518

()



Grupo de Trabajo SEMES - Aerotransporte Medicalizado
(GTAM)

ANEXO 3: Procedimiento de
preparaciéon del paciente auténomo
para el traslado en medio aéreo
medicalizado con cdmara de
aislamiento

Con este procedimiento queremos dar cabida a pacientes COVID 19
positivos que no precisan ayuda para deambular y que portan un volumen
bajo de medios asistenciales, elementos que pueden permitir este tipo de
fraslados.

Preparacion de la capsula/cdmara de aislamiento (CDA).
Lugar: aeronave.

Se dispondrd la CDA en la camilla o lugar determinado para su colocacion,
siendo responsabilidad del personal sanitario esta preparaciéon y previa al
contacto con el paciente y a la colocaciéon de los EPIs.

Se procederd a su despliegue y comprobacion de estanqueidad vy
funcionamiento de presidn negativa y/o filtrado de aire interior.

Durante el montaje dejaremos una zona de acceso libre para la llegada del
paciente, segun la disposicion que haya establecido — coordinacion vy
procedimiento-.

Preparar material auxiliar, medicacidon precargada, dispositivos de
monitorizacion, material de contencidn y descontaminacién,ect, ect... que
se prevea que pueden ser utilizados. Este material, segun las caracteristicas
de la CDA, podrd quedar dentro o fuera de la misma.

Establecer, si fuera posible, una zona limpia y una zona contaminada con
respecto ala CDA.

Preparar bolsas de recogida de residuos: lenceria, material contaminado,
etfiquetado,...

Habilitar camino despejado desde la entrada de la aeronave al acceso a la
CDA.

Preparacién previa al vuelo.
Lugar: ambiente controlado, centro emisor, habitacién o box del paciente.

Previo al contacto con el paciente, el equipo sanitario debe estar vestido con
el EPI de asistencia a pacientes COVID 19 +.
Valorar la capacidad motora, neuroldgica y respiratoria del paciente.
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Explicar al paciente todo el procedimiento atendiendo a las dudas que le
puedan surgir, y repreguntando puntos clave de seguridad que
consideremos de relevancia.

Previamente al vestido con EPI, del paciente, le exhortaremos a que realice
la evacuacion fisioldgica, si asi lo precisa, de orina, heces, mucosidad...

Administracion previa al vuelo de medicacién pautada, incluyendo
aerosolterapia o nebulizacion de productos terapeulticos con camara.
Valorar en este punto la administracion de un antiemético y ansiolitico previo
al vuelo, teniendo en cuenta el tiempo de accidon de los fdrmacos.

Salinizaremos y/o heparinizaremos cualquier dispositivo IV central o periférico
cubriéndolo con un film adhesivo y desechando las lineas de sueroterapia.

Si el paciente porta oxigenoterapia convencional se utfilizard una
alargadera de oxigeno que se pasard por uno de los orificios estancos de
la cdpsula. Dicha alargadera deberd colocarse antes de realizar la
transferencia del paciente al interior de la cdpsula. El extremo distal se
conectard con la fuente de oxigeno habitual de la aeronave, que deberd
quedar anclada en su emplazamiento habitual. Se colocard una mascarilla
quirdrgica por encima de los dispositivos de oxigenoterapia.

Si el paciente porta Sonda vesical, vaciaremos la bolsa anterior y pondremos
una nueva de pierna o pondremos un tapdn de seguridad en el punto de
salida; dependiendo de la distancia a recorrer hasta el medio aéreo.

Si el paciente porta Sonda nasogdstrica, comprobaremos su fijacién y
pondremos un tapdn de seguridad en el punto de salida; dependiendo de la
distancia a recorrer hasta el medio aéreo.

Equiparemos al paciente con lenceria liviana y sobre la misma le ayudaremos
a ponerse su ESI (equipo de segregaciéon individual), que constard de:
mascarilla FFP2 sin valvula (o mascarilla quirdrgica fijada de forma optimal),
guantes, bata y calzcs... el vestido con traje buzo completo puede ser una
opcion. El calzado usado por el paciente debe ser cerrado y no
excesivamente rugoso o agresivo con el ESI.

El paciente embarcard por su propio pie asistido por el equipo sanitario.

El equipo sanitario coordinard e indicard la disposicion del paciente en la
CDA vy le enfregard una copia plastificada de un cuadro iconogrdfico de
comunicacion.

Una vez acomodado — valorando el confort y la seguridad del paciente-
procederemos al cierre de la CDA, comprobando su estanqueidad.
Repasar Checklist de seguridad de ingreso y cierre de la CDA y comunicar a
los pilotos a fravés del sistema de comunicacion de la aeronave, el OK para
comenzar el vuelo.
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DIFERENCIA DE EMBARQUE ENTRE PACIENTE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE — COVID 19 +

FOTO : POPULAR MECHANICS

PACIENTE DEPENDIENTE EN CDA

PACIENTE INDEPENDIENTE

GRUPO DE AEROTRANSPORTE MEDICALIZADO - GTAM SEMES
Figura 13 - Iconografia de manejo de CDA en tipologia: paciente dependiente e
independiente en ambulancia aérea.
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